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Les modifications apportées au rapport sont indiquées par un trait dans  

la marge à gauche.  

 
 

Avant Propos  

 

Lõensemble des renseignements permettant de valider la garantie des analyses 

est tenu à la disposition de la Société OXOID THERMO FISHER SCIENTIFIC.  

 

Les résultats sont synthétisés au sein de tableaux et interprétés selon la norme 

NF EN ISO 16140.  

 

 

V Fabricant : OXOID THERMO FISHER SCIENTIFIC 

6 route de Paisy  

69571 DARDILLY 

 

 

V Laboratoire expert : ADRIA Développement  

 ZA Creacôh Gwen 

 29196 QUIMPER Cedex 

 

 

V Méthode à valider :  Méthode Listeria Precis
TM

 

 

 

V Référentiel de validation : Norme NF EN ISO 16140 (octobre 2003) : 

microbiologie des aliments - Protocole pour la 

validation des méthodes alternatives 

 

 

V Méthode de référence : Norme NF EN ISO 11290-1/A1 (février 2005): 

Directives générales pour la recherche des 

Listeria monocytogenes  

 

 

V Etendue de la validation : Tous produits dôalimentation humaine et 

prél¯vements de lôenvironnement 
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11  RRAAPPPPEELL  SSUURR  LLAA  MMEETTHHOODDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE  

 

1.1 Date de la première validation et date de reconduction 

 

La Société OXOID a obtenu le 8 avril 2005 (attestation n° UNI 03/04-04/05) 

la validation de la méthode Listeria Precis
TM

 pour la recherche de Listeria 

monocytogenes dans les produits dôalimentation humaine et les 

pr®l¯vements de lôenvironnement selon la norme ISO 16140 (extension 

obtenue le 15 septembre 2006). Lô®tude interlaboratoire avait alors ®t® 

menée selon les règles techniques AFNOR en vigueur en 2005. 

 

Une extension a également été obtenue le 29 mars 2007 pour une 

confirmation avec la méthode OBIS MONO. 

 

Une reconduction a ®t® men®e en septembre 2009, avec la r®alisation dôune 

étude interlaboratoire selon les règles techniques de la norme ISO 16140 et 

de lôAFNOR. 

 

1.2 Protocole et principe de la méthode alternative  

 

La méthode Listeria Precis
TM

 comprend une incubation en bouillon de 

préenrichissement sélectif spécifique ONE Broth Listeria, suivie dôun 

isolement sur un milieu chromogénique Brilliance
TM

 Listeria, spécifique de 

Listeria monocytogenes. 

 

Le protocole est détaillé ci-après :  
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1.3 Méthode de référence à laquelle la méthode  

 

La méthode de référence est la norme NF EN ISO 11290-1/A1 (février 

2005) : méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de 

Listeria monocytogenes - Partie 1 : méthode de recherche. Le protocole est 

schématisé en annexe 1. 

 

1.4 Notice à jour, ainsi que toutes les précédentes notices ayant été 

en vigueur depuis la précédente validation ou reconduction 

 

La notice référencée OCLA-R2 05/2007, en vigueur aujourdôhui, est 

présentée en annexe 1. 

Toutes matrices

sauf produits carnés
Produits carnés

Enrichissement primaire en bouillon

ONE Broch Listeria (CM1066B + SR0234) (9x)

Enrichissement primaire en bouillon

ONE Broch Listeria (CM1066B + SR0234) (9x)

Xg ou xml échantillons Xg ou xml échantillons

Incubation à 30°C +/- 1°C

24 h +/- 2 h
Incubation à 30°C +/- 1°C

24 h +/- 2 h

Isolement de 10 Õl ¨ lôaide dôune oese

sur gélose Brilliance Listeria

Isolement de 10 Õl ¨ lôaide dôune oese

sur gélose Brilliance Listeria

Incubation à 37°C +/- 1°C

24 h +/- 2 h

Incubation à 37°C +/- 1°C

24 h +/- 2 h

Colonies caractéristiques

(colonies bleu-vert avec halo)

Colonies caractéristiques

(colonies bleu-vert avec halo)

Non

Absence de Listeria

monocytogynes

Oui

Confirmation

Tests classiques décrits dans

les méthodes normalisées

ou par la méthode OBIS

Non

Réincuber à 37°C +/- 1°C

24 h +/- 2 h

Oui

Confirmation

Tests classiques décrits dans

les méthodes normalisées

Colonies caractéristiques

Non

Absence de Listeria

monocytogynes

Oui

Confirmation

Tests classiques décrits dans

les méthodes normalisées

ou par la méthode OBIS

+ +
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1.5 Principaux résultats obtenus lors de la validation initiale 

 

1.5.1 Exactitude relative, spécificité relative et sensibilité relative 

 

Æ Nombre et nature des échantillons 

 

Un total de 406 échantillons a été analysé. Les catégories étudiées, les 

types de produits analys®s et le nombre dô®chantillons analys®s par 

catégorie sont indiqués dans le tableau 1. 
 

Tableau 1  
 
Catégories Type de produits Nombre de  

positifs1 

Nombre de  

négatifs 

Nombre total 

dô®chantillons 

analysés 

Produits carnés Viandes crues 

Produits transformés prêts à cuire 

Produits prêts à consommer 
Total 

22 

11 

7 
40 

7 

6 

19 
32 

29 

17 

26 
72 

Ovoproduits íufs crus 

Poudres dôîufs 

Pâtisserie et divers 
Total 

10 

10 

10 
30 

13 

10 

10 
33 

23 

20 

20 
63 

Produits laitiers Fromages au lait cru 

Laits crus 

Fromages pasteurisés 
Total 

8 

15 

13 
36 

16 

8 

12 
36 

24 

23 

25 
72 

Produits de la 

pêche 

Produits crus 

Poissons fumés 

Produits transformés 
Total 

9 

15 

7 
31 

12 

12 

13 
37 

21 

27 

20 
68 

Produits végétaux Végétaux crus bruts 

Végétaux crus transformés 

Végétaux cuits ou congelés 
Total 

7 

16 

7 
30 

5 

15 

12 
32 

12 

31 

19 
62 

Prélèvements 

dôenvironnement2 

Prélèvements de siphons 

Prélèvements de surfaces 

Résidus et poussières 
Total 

16 

9 

14 
39 

13 

9 

8 
30 

29 

18 

22 
69 

TOTAL  206 200 406 

                                            
1
 R®sultat positif par lôune ou lôautre des deux m®thodes ®tudi®es 

2
 Extension réalisée en 2006 
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Æ Contamination artificielle des échantillons 

 

Des contaminations artificielles ont été réalisées pour atteindre le nombre 

dô®chantillons positifs requis. Les protocoles de contamination artificielle ont 

inclus soit une contamination par mélange, soit une contamination par 

souche de Listeria monocytogenes stressée. 

 

82 échantillons sont positifs suite à une contamination artificielle, sur 

206 échantillons positifs, soit un pourcentage de 39,8 %. 9 échantillons 

artificiellement contaminés ont été retrouvés non contaminés par la méthode 

alternative et par la méthode de référence. 

 

121 échantillons naturellement contaminés sont positifs, soit un pourcentage 

de 60,2 %. 

 

Æ Protocole de confirmation 

 

Les confirmations des échantillons positifs ont été réalisées par les tests 

classiques de la méthode de référence, après purification. Dans le cadre de 

lô®tude, les confirmations ont ®t® r®alis®es sur une ou deux colonies pour la 

méthode Brilliance
TM

 Listeria et sur cinq colonies par type de géloses pour la 

méthode de référence (sauf pour la gélose ALOA pour laquelle une à cinq 

colonies ont été identifiées). Pour chaque colonie, une purification a été 

réalisée sur gélose TSA-YE (Tryptone Soja Agar Yeast Extract). Les essais 

dôidentification suivants ont ®t® effectu®s : catalase, coloration de Gram, 

hémolyse sur gélose au sang et identification sur galerie biochimique 

comprenant les tests des sucres de la norme de référence. 

 

Lô®tude dôextension r®alis®e en f®vrier 2007 a porté sur 150 souches de 

Listeria monocytogenes et 100 souches dôautres genres et esp¯ces que 

Listeria monocytogenes. Ces souches ont été cultivées en parallèle sur 

géloses Brilliance
TM

 Listeria et TSA-YE puis les souches donnant des 

colonies caractéristiques sur gélose Brilliance
TM

 Listeria ont été testées par 

OBIS mono. Toutes les souches de Listeria monocytogenes ont donné un 

résultat Listeria monocytogenes par le test OBIS mono et les souches autres 

présentant un aspect caractéristique sur gélose Brilliance
TM

 Listeria ont 

donné un résultat non Listeria monocytogenes par le test OBIS mono. 
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Æ Résultats 

 

Le tableau 2 présente les résultats globaux toutes catégories confondues. 

 

Tableau 2 - Toutes catégories confondues 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
174 14 

Méthode alternative 

négative (A-) 
18 200 

A+ = positifs confirmés 

A- = négatifs immédiats et négatifs après confirmation quand présomptifs positifs 

Les tableaux 3 à 8 présentent les mêmes résultats par catégorie de produits. 

 

Tableau 3 - Produits carnés 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
34 2 

Méthode alternative 

négative (A-) 
4 32 

 

Tableau 4 - Ovoproduits 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
24 1 

Méthode alternative 

négative (A-) 
4 33 

 

Tableau 5 - Produits laitiers 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
32 2 

Méthode alternative 

négative (A-) 
2 36 
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Tableau 6 - Produits de la pêche 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
26 3 

Méthode alternative 

négative (A-) 
2 37 

 

Tableau 7 - Produits végétaux 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
24 3 

Méthode alternative 

négative (A-) 
3 32 

 

Tableau 8 - Pr®l¯vement de lôenvironnement 
 

Réponses Méthode de référence 

positive (R+) 

Méthode de référence 

négative (R-) 

Méthode alternative 

positive (A+) 
33 3 

Méthode alternative 

négative (A-) 
3 30 

 

Lôensemble de ces r®sultats permet de calculer lôexactitude relative, la 

sensibilité relative et la spécificité relative. Les résultats sont présentés dans 

le tableau 9. 

 

Tableau 9 
 

Catégorie PA NA ND PD Somme 

N 

AC 

(%) 

N+= 

PA+ND 

SE 

(%) 

N-= 

NA+PD 

SP 

(%) 

Produits carnés 34 32 4 2 72 91,7 38 89,5 34 94,1 

Ovoproduits 25 33 4 1 63 92,1 29 86,2 38 86,8 

Produits laitiers 32 36 2 2 72 94,4 34 94,1 38 94,7 

Produits de la 

pêche 
26 37 2 3 68 92,6 28 92,8 40 92,5 

Produits 

végétaux 
24 32 3 3 62 90,3 27 88,9 35 91,4 

Prélèvements 

dôenvironnement 
33 30 3 3 69 91,3 36 91,7 33 90,9 

Total 174 200 18 14 406 92,1 192 90,6 214 93,4 

 

PA : Accord Positif ND : Déviation Négative NA : Accord Négatif  

PD : Déviation Positive AC : Exactitude relative SE : Sensibilité relative 

SP : Spécificité relative 
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Æ Calcul de AC, SP, SE 

 

Pour la méthode alternative, les valeurs en pourcentage calculées pour les 

trois critères suivants selon la norme NF EN ISO 16140 sont :  

 

Exactitude relative : AC = 92,1 % 

Spécificité relative : SP = 93,4 % 

Sensibilité relative : SE = 90,6 % 

 

En prenant en compte lôensemble des ®chantillons positifs confirm®s, la 

sensibilité de la méthode alternative est de 91,2 % et celle de la méthode de 

référence de 93,2 %. 

 

La valeur obtenue pour la méthode alternative est légèrement inférieure à 

celle obtenue pour la méthode de référence. 

 

Æ Analyse des discordants 

 

Le tableau ci-après précise les échantillons discordants. Les discordances 

sont nombreuses dans cette étude. 18 échantillons « déviations négatives » 

et 14 échantillons « déviations positives » sont observés. Il est important de 

noter que les enrichissements sont différents entre les 2 méthodes, générant 

de lôh®t®rog®n®it® dans lô®chantillonnage.  
 



OXOID THERMO FISHER SCIENTIFIC 

ADRIA Développement 11/42 14 décembre 2009 

(Synthèse Listeria Precis - Version 1) 

Tableau 10 
 

Déviations positives 

Nature de lõ®chantillon Résultat  

BrillianceTM 

Listeria 

Résultat  

méthode de 

référence 

Explications 

Escalope de veau 17 

PC SC1 
+ - 

Quatre colonies sur BrillianceTM 

Listeria ; présence de Listeria 

innocua en méthode de référence. 

Lingette siphon D 

découpe 
+ - 

Quatre colonies sur BrillianceTM 

Listeria ; présence de Listeria 

innocua  en méthode de référence 

Filet de sabre 17 PP 

SC1 (contamination 

artificielle) 

+ - 

Identification de Listeria seeligeri en 

méthode de référence et uniquement 

sur Oxford et Palcam. 

Chipolatas nature 13 PC 

SC2 
+ - 

Identification de Listeria innocua en 

méthode de référence. Aucune 

colonie typique sur gélose ALOA. 

Lait cru 3 PL SC2 + - 
Aucune colonie typique en méthode 

de référence. 

Filet de perche 15 PP 

SC1 (contamination 

artificielle) 

+ - 
Aucune colonie typique en méthode 

de référence. 

Filet de lieu noir 19 PP 

SC1 (contamination 

artificielle) 

+ - 
Aucune colonie typique en méthode 

de référence. 

Poivron rouge 14 PVD 

SC2 b 
+ - 

Aucune colonie en méthode de 

référence. 

Poivron rouge 16 PVD 

SC2 b 
+ - 

Aucune colonie en méthode de 

référence. 

Poivron vert cubes 24 

PVD SC2 b 
+ - 

Aucune colonie en méthode de 

référence. 

Jaune dôoeuf liquide 17 

OD SC1 
+ - 

Aucune colonie en méthode de 

référence. 

Siphons déballage 

20051026-39744 
+ - 

Aucune colonie caractéristique sur 

les géloses de la méthode de 

référence 

Poussière 

dôenvironnement laitier 

20060324-12479 

+ - 
Aucune colonie caractéristique sur 

géloses ALOA et Palcam 

Tome 24 PL SC1 - - 
Aucune colonie typique en méthode 

de référence. 
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Déviations négatives 

Nature de lõ®chantillon Résultat  

BrillianceTM 

Listeria 

Résultat  

méthode de 

référence 

Explications 

Escalope de veau 14 

PC SC1 
- + 

Faible contamination isolée au 1er 

isolement sur gélose Palcam 

uniquement (1 colonie) 

Mortadella 

(contamination 

artificielle) 20 PC SC3 

- + 

Faible contamination, isolée 

uniquement au 2ème isolement en 

méthode de référence 

Lait cru 10 PL SC2 - + 

Aucune colonie sur lôensemble des  

géloses au 1er isolement. Faible 

contamination. 

Lait cru 20 PL SC2 - + 

Une seule colonie sur gélose Palcam 

au 1er isolement. Faible 

contamination. 

Poivron jaune 2 PVD 

SC2 b 
- + 

Faible nombre de colonies au 1er 

isolement : 27 sur OAA, 17 sur 

Oxford et 18 sur Palcam 

Poudre dôoeufs 4 OD 

SC2 (contamination 

artificielle) 

- + 
1 colonie sur ALOA, 1 sur Oxford et 2 

sur Palcam au 1er isolement. 

Poudre dôîufs 

13 OD SC2 
- + 

Aucune colonie sur les trois géloses 

dôisolement apr¯s la premi¯re phase 

dôisolement. 

Poudre dôoeufs  

14 OD SC2 
- + 

Aucune colonie sur les trois géloses 

dôisolement apr¯s la premi¯re phase 

dôisolement. 

Poireau congelé 17 PVD 

SC3 b (contamination 

artificielle) 

- + 

Aucune colonie sur les trois géloses 

dôisolement apr¯s la premi¯re phase 

dôisolement. 

Hareng doux fumé 

17 PP SC2 
- + 

Aucune colonie sur les trois géloses 

dôisolement apr¯s la premi¯re phase 

dôisolement 

Lingette découpe 

goulotte inférieure tapis 

découpe 20060106-

01033 

- + 

Faible contamination (au premier 

isolement de la méthode de 

référence, 3 colonies sur gélose 

ALOA et 1 colonie sur gélose 

Palcam) 

Poussière 

dôenvironnement laitier 

20060324-12484 

- + 

Au premier isolement, flore annexe 

importante masquant les colonies 

typiques sur gélose ALOA 

Steak haché 3 PC SC2 - + 
Probable hétérogénéité de la prise 

dôessai 

Steak haché 17 PC SC2 - +  

Poivron rouge  

6 PVD SC2 b 
- + 

Aucune colonie sur gélose 

BrillianceTM Listeria 
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Déviations négatives 

Nature de lõ®chantillon Résultat  

BrillianceTM 

Listeria 

Résultat  

méthode de 

référence 

Explications 

 

Poussière 

dôenvironnement laitier 

20060324-12478 

- + 
Aucune colonie typique sur gélose 

BrillianceTM Listeria 

Filet de thon rouge 6 PP 

SC1 (contamination 

artificielle) 

- + 

Lô®chantillon est positif lorsque la 

gélose BrillianceTM Listeria est 

incubée 24 h supplémentaires. Pour 

cette souche, le développement du 

halo apparaissant lent. 

Eclair au chocolat 3 OD 

SC3 (contamination 

artificielle) 

- + 

Lô®chantillon est positif lorsque la 

gélose BrillianceTM Listeria est 

incubée 24 h supplémentaires. Pour 

cette souche, le développement du 

halo apparaissant lent. 

 

Analyse des discordants selon lôannexe F de la norme :  

Y = PD + ND = 32 ; Y > 22 

 

Chideux = d
2
/Y ; d = PD ï ND = 4  

Chideux = 16/32 = 0,51 < 3,841.  

 

Les deux méthodes ne sont pas statistiquement différentes. 

 

1.5.2 Niveau de détection relatif 

 

Æ Matrices utilisées 

 

Les couples matrices-souches utilisés sont : 

 

- rillettes ï Listeria monocytogenes 4e isolée de rillettes  

- saumon fumé ï Listeria monocytogenes 1/2b isolée de saumon fumé 

- lait cru ï Listeria monocytogenes 1/2b isolée de lait cru  

- salade verte ï Listeria monocytogenes 1/2a isolée de salade composée  

- crème anglaise ï Listeria monocytogenes 1/2a isol®e de jaune dôoeuf 

liquide 

- eau de process ï Listeria monocytogenes 1/2a isolée de siphon de sol. 
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Æ Protocole de contamination  

 

Douze sachets de 25 g dôaliments ont été préparés pour chaque catégorie. 

Une dilution a été réalisée en bouillon Fraser 1/2 pour la méthode de 

référence (six sachets) et en bouillon ONE Broth Listeria pour la méthode 

alternative (six sachets). Chaque sachet a été contaminé individuellement 

avec une suspension bactérienne au titre déterminé. Chacune des 

combinaisons « matrice-souche-niveau » a été répliquée six fois par la 

méthode de référence et par la méthode alternative. Les suspensions 

contaminantes ont été dénombrées sur dix boîtes de gélose TSA-YE 

(Tryptone Soya Agar-Yeast Agar). La flore aérobie mésophile a été 

dénombrée dans les produits alimentaires par la méthode NF ISO 4833. 

 

Æ Résultats 

 

Tableau 11 

 

Couple (matrice / souche) Niveau de détection relatif (UFC/25 g ou 25 ml) 

selon le test de Spearman-Kärber 

Méthode de référence Méthode alternative 

Rillettes / Listeria monocytogenes 4e 0,203 (0,054 ; 0,766) 0,911 (0,491 ; 1,687) 

Saumon fumé / Listeria monocytogenes 1/2b 0,121 (0,029 ; 0,502) 0,461 (0,162 ; 1,310) 

Lait cru / Listeria monocytogenes 1/2b 0,583 (0,583 ; 0,583) 0,452 (0,145 ; 1,411) 

Salade verte / Listeria monocytogenes 1/2a 0,168 (0,035 ; 0,805) 0,284 (0,065 ; 1,237) 

Crème anglaise ï Listeria monocytogenes 1/2a 1,092 (0,747 ; 1,596) 0,267 (0,078 ;0,918) 

Eau de process ï Listeria monocytogenes 1/2 0,425 (0,130 ; 1,393) 0,765 (0,193 ; 3,028) 

 

1.5.3 Inclusivité / Exclusivité 

 

Æ Protocoles dôessais 

 

- Pour lôinclusivit® : Chacune des souches de Listeria monocytogenes a été 

cultivée en bouillon TSB (tryptone Soya Broth) 24 h à 37 °C. Des dilutions 

ont ®t® r®alis®es afin dôinoculer entre 1 et 100 cellules dans 225 ml de 

bouillon dôenrichissement ONE Broth Listeria. Le protocole de la méthode 

alternative a été suivi dans son ensemble. Les souches 5 et 12 ont été 

ensemencées en bouillon Fraser 1/2 et analysées par la méthode de 

référence.  
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- Pour lôexclusivit® : Les différentes souches négatives ont été cultivées en 

bouillon TSB 24 h à 37 °C puis ensemencées à un taux supérieur à 10
5
/ml 

dans 225 ml de bouillon dôenrichissement ONE Broth Listeria.  

 

Æ Résultats  

 

Au niveau de lôexclusivit®, aucune r®action crois®e nôa ®t® mise en ®vidence. 

Seules les souches de Listeria ivanovii donnent un aspect typique : la 

confirmation permet de les distinguer des souches Listeria monocytogenes. 

Au niveau de lôinclusivit®, deux souches ne donnent pas de r®action 

positive : les souches 5 et 12, souches de collection de sérotypes 3a et 4e. 

Les essais ont été renouvelés par la méthode Brilliance
TM

 Listeria en 

incubant le bouillon dôenrichissement 24 et 48 h : apr¯s 24h dôincubation, les 

résultats sont à nouveau négatifs ; après 48 h, les souches donnent des 

colonies typiques sur gélose Brilliance
TM

 Listeria. La méthode de référence a 

été réalisée et ces deux souches ont donné un aspect typique sur gélose 

ALOA après le deuxième isolement (après le 1er isolement, les halos sont 

visibles mais les colonies sont de couleur très pâle). De petites colonies sont 

trouvées sur géloses Palcam et Oxford que ce soit après le premier ou le 

second isolement ; leur culture apparaît lente. 

 

1.5.4 Etude de praticabilité 

 

Æ Mode de conditionnement des éléments de la méthode  

 

- ONE Broth Listeria base (CM1066) : flacon de 500 g de milieu déshydraté 

permettant la fabrication de 11,3 litres de bouillon sélectif.  

 

- ONE Broth Listeria - Listeria selective supplément (SR0234E) : coffret 

contenant 10 flacons de supplément lyophilisé permettant chacun la 

fabrication de 500 ml de milieu complet par ajout dô un flacon reconstitu® 

avec 2 ml dôeau st®rile ¨ 500 ml de milieu de base précédent. 

(Conservation à 2-8°C) 

 

- La gélose Brilliance
TM

 Listeria (PO5165A) : sachet de 10 boîtes.  
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Æ Conditions de stockage des éléments et péremption des 

produits non ouverts  

 

Le milieu d®shydrat® est stock® ¨ lôobscurit® et ¨ lôabri de lôhumidité, à 

température ambiante (entre 15 et 30°C). Une date de péremption est 

indiquée sur chaque flacon. Le milieu est fabriqué, autoclavé et conservé au 

froid pendant 1 mois. Les flacons de suppléments lyophilisés sont conservés 

entre 2 et 8ÁC jusquô¨ la date de péremption figurant sur le coffret. Les 

boîtes de milieu Brilliance
TM

 Listeria se conservent au froid entre 6 et 12°C 

jusquô¨ la date de p®remption figurant sur celles-ci.  

 

Æ Modalit®s dôutilisation apr¯s premi¯re utilisation  

 

Néant  

 

Æ Equipements ou locaux spécifiques nécessaires 

 

Il nôy a pas dô®quipement ou de locaux sp®cifiques pour cette m®thode. 

Toutefois, il faut disposer de locaux de bactériologie équipés des matériels 

et dispositifs de sécurité nécessaires à la manipulation de micro-organismes 

pathogènes.  

 

Æ R®actifs pr°ts ¨ lôemploi ou ¨ reconstituer  

 

Les modalit®s pour la reconstitution du bouillon dôenrichissement CM1066 

ainsi que le supplément à ajouter à celui-ci sont précisées dans la notice 

SR0234E du supplément.  

 

Æ Durée de formation de lôop®rateur non initi® ¨ la m®thode  

 

La dur®e de formation dôun technicien r®alisant de fa­on courante la 

méthode ISO 11290-1 est dôune semaine (ma´trise de lôisolement, ma´trise 

de la lecture). 

 

Æ Temps réel de manipulation et flexibilité de la technique par 

rapport au nombre dô®chantillons ¨ analyser  

 

La méthode Brilliance
TM

 Listeria nécessite moins de temps de manipulation 

que la méthode ISO 11290-1/A1 : pour la méthode ISO 11290-1/A1, il est 

nécessaire de réaliser deux enrichissements et quatre isolements ; pour la 
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méthode alternative, seuls un enrichissement et un isolement sont 

n®cessaires. La dur®e dôun isolement sur milieu Brilliance
TM

 Listeria est plus 

court quôun isolement de la m®thode ISO puisquôil nôy a quôune seule g®lose 

au lieu de deux à isoler et qu óil nôy a pas dôenrichissement secondaire ¨ 

faire. Le tableau 11 précise les temps réels de manipulations pour 1, 5 et 

10 échantillons analysés par les deux méthodes. Dans le cas de la méthode 

Brilliance
TM

 Listeria, les temps de manipulation sont réduits surtout dans le 

cas des échantillons nécessitant une confirmation. 

 

Tableau 12 - Temps de manipulation réel (en minutes) pour  

chacune des deux méthodes pour 1, 5 et 10 échantillons 

 

Etapes Méthode  

ISO 11290-1-A1 

Méthode 

 BrillianceTM Listeria 

1 éch. 5 éch. 10 éch. 1 éch. 5 éch. 10 éch. 

Pes®e de lô®chantillon et mise en bouillon 

dôenrichissement 

3 12,5 20 3 12,5 20 

Isolement 1 sur Oxford ou Palcam, Aloa et 

repiquage en tube Fraser 

1,25 4,5 8 / / / 

Isolement sur milieu BrillianceTM Listeria / / / 0,3 2,25 4,5 

Isolement 2 sur Oxford ou Palcam et Aloa 1 2,75 5 / / / 

Lecture des g®loses dôisolements 1 4 6 0,25 1 1,5 

Repiquage sur géloses TSA 1,5 7 12,5 0,5 2 4 

Réalisation des essais de confirmation 15,25 38,5 61 1,5 4 6 

Temps total par échantillon négatif 6,25 4,75 3,9 3,55 3,15 2,6 

Temps total par échantillon nécessitant une 

confirmation 

23 13,85 11,25 5,55 4,35 3,6 

 

Æ D®lais dôobtention des r®sultats 

 

En règle générale, pour la méthode Brilliance
TM

 Listeria, les résultats positifs 

sont obtenus en 4 jours en fonction des résultats des essais de confirmation. 

Les résultats négatifs sont obtenus en 2 jours (si absence de colonies 

typiques) ¨ 4 jours sôils n®cessitent des essais de confirmation. Pour les 

produits carnés, les résultats positifs sont obtenus en 2 à 5 jours selon que 

la gélose Brilliance
TM

 Listeria est incubée 24 ou 48 h.  

 

Pour la méthode ISO 11290-1/A1, les résultats positifs sont obtenus dans un 

délai de 8 à 11 jours. Les résultats négatifs sont obtenus en 5 jours (si 

absence de colonies typiques) à 11 jours.  
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Le tableau 13 pr®sente, pour les deux m®thodes, les d®lais dôobtention des 

résultats positifs ou des résultats négatifs ayant nécessité les tests de 

confirmation. 

Tableau 13 

 

Etapes Méthode 

 ISO 11290-1-A1 

Méthode  

BrillianceTM Listeria 

Enrichissement sur Fraser 1/2 J0 J0 

Enrichissement secondaire J1  

Isolement sur gélose BrillianceTM Listeria  J1 

Premiers isolements sur Oxford ou Palcam 

et ALOA 

J1  

Deuxièmes isolements sur Oxford ou 

Palcam et ALOA 

J3  

Premières lectures géloses J2 et J4 J2 

Deuxièmes lectures géloses J3 et J5 J3 (produits carnés) 

Repiquage sur gélose TSA J2 à J5 J2 ou J3 (produits carnés) 

Réalisation des essais de confirmation J3 à J6 J3 ou J4 (produits carnés) 

Lecture des essais de confirmation J8 à J11 J4 à J8 ou J5 à J9 

(produits carnés) 

 

Le tableau 14 pr®sente les d®lais dôobtention des r®sultats n®gatifs par les 

deux m®thodes dans le cas o½ aucune colonie caract®ristique nôest pr®sente 

sur les géloses sélectives. 

 

Etapes Méthode 

 ISO 11290-1-A1 

Méthode  

BrillianceTM Listeria 

Enrichissement sur Fraser  J0 J0 

Enrichissement secondaire J1  

Isolement sur gélose BrillianceTM Listeria  J1 

Premiers isolements sur Oxford ou Palcam 

et ALOA 

J1  

Deuxièmes isolements sur Oxford ou 

Palcam et ALOA 

J3  

Premières lectures géloses J2 et J4 J2 

Deuxièmes lectures géloses J3 et J5 J3 (produits carnés) 

 

Dans le cas où des colonies caractéristiques seraient présentes sur les 

géloses sélectives, il est nécessaire de réaliser les essais de confirmation. 
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Pour la méthode ISO 11290-1/A1, les d®lais dôobtention des r®sultats 

n®gatifs peuvent alors sô®taler entre 6 et 11 jours. 

 

Pour la méthode Brilliance
TM

 Listeria, le d®lai dôobtention des r®sultats 

négatifs est de 2 à 4 jours en utilisant les essais de confirmation suivants : 

purification sur gélose TSA-YE, catalase, hémolyse et galerie biochimique 

dôidentification, par exemple, Microbact. Pour les produits carn®s, le d®lai 

dôobtention des r®sultats n®gatifs est de 2 à 5 jours.  

 

Æ Type de qualification de lôop®rateur  

 

La qualification de lôop®rateur est identique ¨ celle requise pour la r®alisation 

de la méthode ISO 11290-1/A1. 

 

Æ Etapes communes avec la méthode de référence 

 

Il nôy a aucune ®tape commune entre la m®thode alternative et la méthode 

de référence.  

 

Æ Traçabilité des résultats 

 

Il existe deux types de traçabilité : la traçabilité interne au laboratoire et la 

traçabilité du fournisseur.  

 

- Tra­abilit® interne au laboratoire : les analyses font lôobjet dôun suivi au 

travers de fiches de suivi sur lesquelles sont notées la date limite 

dôutilisation du milieu, lôop®rateur, la date de r®alisation des essais, les 

résultats...  

 

- Tra­abilit® du fournisseur : le fournisseur ®met un certificat dôanalyse sur 

lequel sont indiqu®s le num®ro de lot du milieu et la date dôexpiration. 

 

Æ Maintenance par le laboratoire  

 

Sans objet.  
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1.5.5 Conclusion 

 

Lôexactitude de la m®thode alternative est ®quivalente ¨ celle de la 

méthode de référence. Les niveaux de détection de la méthode 

alternative sont comparables à ceux de la méthode de référence. La 

méthode est spécifique et sélective. 

 

La méthode alternative permet un gain de temps dans le délai 

dôobtention des r®sultats positifs et n®gatifs, ainsi que dans la 

réalisation des analyses. 

 

 

 

22  EETTUUDDEE  IINNTTEERRLLAABBOORRAATTOOIIRREE  RREEAALLIISSEEEE  EENN  22000099  SSEELLOONN  LLEE  

RREEFFEERREENNTTIIEELL  IISSOO  1166114400    

 

Le protocole de la méthode alternative et les notices techniques sont donnés 

en annexe 2. 

 

2.1 Organisation de lô®tude 

 

Treize colis ont été expédiés, mais seulement douze laboratoires ont 

particip® ¨ lô®tude (le laboratoire D ayant re­u son colis ¨ J2).  

 

Du lait pasteurisé demi-écrémé a été inoculé par Listeria monocytogenes  

4b 153. 

 

Les flacons de lait ont été inoculés individuellement à raison de 16 flacons 

par taux et par laboratoire. Ainsi, chaque laboratoire a reçu 48 flacons à 

analyser (24 par la méthode alternative et 24 par la méthode de référence). 

 

Des instructions détaillées ont été transmises aux laboratoires collaborateurs 

par le laboratoire expert. 
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2.2 Contrôle des paramètres expérimentaux  

 

2.2.1 Taux de contamination avant ensemencement, taux obtenus après 

contamination artificielle et stabilité des échantillons 

 

Æ Avant ensemencement 

 

La recherche de Listeria monocytogenes a été effectuée sur cinq 

prélèvements de 25 ml de lait par la méthode ISO 11290-1/A1 (2004) avant 

ensemencement. Toutes les analyses se sont révélées négatives. 

 

Æ Taux de contamination obtenus 

 

Les taux de contamination obtenus dans la matrice et les estimations de 

précision sont donnés dans le tableau suivant : 

 

Niveau Echantillons 

Taux 

théorique 

ciblé 

(UFC/25 ml) 

Taux réel 

(UFC/25 ml 

dô®chantillon) 

Estimation de 

la limite inférieure de la 

contamination 

par 25 ml dô®chantillon 

Estimation de 

la limite supérieure de la 

contamination 

par 25 ml dô®chantillon 

0 
2 - 5 - 8 - 12 - 13 

- 16 - 22 - 24 
0 0 / / 

1 
3 - 6 - 10 - 11 - 

14 - 18 - 21 - 23 
5 5 4,3 5,8 

2 
1 - 4 - 7 - 9 - 15 - 

17 - 19 - 20 
25 25,2 21,8 28,9 

 

Æ Stabilité des échantillons 

 

Trois flacons de lait ont été inoculés au taux fort (5 - 50 UFC/25 ml) et 

conservés à 4°C pendant 24 h. Un dénombrement sur 6 ml a été effectué 

sur gélose OAA à J0 et J1. En parallèle, trois flacons ont été inoculés au 

taux faible (1 - 10 UFC/25 ml) et conservés à 4°C pendant 24 h. Sur ces 

échantillons, une recherche de Listeria monocytogenes a été effectuée par 

la méthode de référence. Les résultats sont présentés dans le tableau 

suivant : 

 

Jour Méthode de référence (recherche) UFC/25 ml (OAA) 

Flacon 1 Flacon 2 Flacon 3 Flacon 1 Flacon 2 Flacon 3 

J0 + + + 67 46 29 

J1 + + + 38 54 25 

 

Aucune ®volution nôest ¨ noter. 
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2.2.2 Température relevée au cours du transport, température à réception et 

délais de réception 

 

Les températures au cours du transport et mesurées à réception, ainsi que 

la date et lôheure de r®ception des ®chantillons sont données ci-après : 

 

Température des échantillons à réception 
 

Laboratoires Température mesurée  

à réception (°C) 

Température relevée par 

le thermobouton (°C) 

Date et heure de réception  

des échantillons 

A 5,2 4,0 J1 11h45 

B 3,8 1,5 J1 11h40 

C 5,1 3,0 J1 14h00 

D Non mesurée 3,0 J2 10h15 

E 3,6 1,5 J1 16h00 

F Non mesurée 4,0 J1 10h30 

G 5,2 1,5 J1 11h10 

H 6,4 3,0 J1 14h25 

I 4,2 2,5 J1 12h00 

J 4,0 2,5 J1 14h00 

K 12,0 7,0 J1 12h00 

L 7,0 3,0 J1 10h24 

M 6,3 3,0 J1 13h34 

 

2.2.3 Conclusion 

 

Un laboratoire (D) a reçu ses échantillons à J2 ; il nôa pas r®alis® les 

analyses. 

 

Un laboratoire (K) a mesuré une température à réception de 12°C ; la courbe 

de lôenregistrement de temp®rature (Cf. annexe 5) indique une temp®rature 

de 7,0°C à réception. 

 

Un laboratoire (F) nôa pas mesur® la temp®rature ¨ r®ception ; la courbe 

enregistrée par le thermobouton est donnée en annexe 5 et indique une 

température de 4,0°C à réception. 
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2.3 Résultats des analyses  

 

2.3.1 Dénombrement de la flore aérobie mésophile 

 

Un échantillon non codé a été fourni aux laboratoires collaborateurs afin 

quôils r®alisent le d®nombrement de la flore a®robie m®sophile du lait par la 

méthode ISO 4833. Les dénombrements obtenus varient entre 7,7.10
2
 et 

1,8.10
4
 UFC/ml. 

 

2.3.2 Résultats obtenus par le laboratoire expert 

 

Tous les échantillons inoculés ont été trouvés positifs par les deux 

méthodes. La concordance entre les deux méthodes est de 100 %. 

 

2.3.3 Résultats obtenus par les laboratoires collaborateurs 

 

Lôinterpr®tation a ®t® r®alis®e avec les r®sultats des douze laboratoires qui 

ont particip® ¨ lô®tude. 

 

Une seule discordance a été observée par le laboratoire F qui a trouvé un 

échantillon inoculé à faible taux (F6) négatif par la méthode de référence et 

positif par la méthode alternative. 

 

2.4 Calculs 

 

2.4.1 Calcul des pourcentages de spécificité (%SP) et de sensibilité (% SE) 

pour les deux méthodes 

 

Le pourcentage de spécificité, pour le niveau L0 et pour chaque méthode, 

est calcul® ¨ lôaide de lô®quation suivante : 

 

%1001 x
N

FP
SP  

avec : N- = nombre total de tous les essais L0 

  FP = nombre de faux positifs 
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Le pourcentage de sensibilité, pour chaque niveau de contamination positif 

et pour chaque m®thode, est calcul® ¨ lôaide de lô®quation suivante : 

 

%100x
N

TP
SE  

avec : N+ = nombre total de tous les essais L1 ou L2 

  TP = nombre de vrais positifs 

 

Les résultats sont reportés dans le tableau suivant :  
 

Niveau Méthode de référence Méthode alternative 

SP/SE LCL % SP/SE LCL % 

L0 SP% =  100,0 98 SP% =  100 98 

L1 SE% = 98,8 96 SE% = 100 98 

L2 SE%  = 100,0 98 SE%  = 100 98 

L1+L2 SE% = 99,4 98 SE% =  100 98 

 

2.4.2 Calcul de lôexactitude relative (AC) 

 

Les résultats pour tous niveaux confondus sont donnés ci-après : 

 

Tableau 14 - Couples de résultats de la méthode alternative  

et de la méthode de référence  
 

Méthode alternative Méthode de référence Total 

+ - 

+ PA = 191 PD = 1 192 

- ND = 0 NA = 96  96 

Total N+ = 191  N- = 97  N = 288  

 
 
Lôexactitude relative (AC), exprim®e en pourcentage, est calcul®e ¨ lôaide de 

lô®quation suivante :  %100
)(
x

N

NAPA
AC  

 

avec : N = nombre dô®chantillons soumis ¨ essai 

PA = nombre dôaccords positifs 

  NA = nombre dôaccords n®gatifs 

 

Les valeurs dôexactitude de la m®thode alternative par rapport ¨ la m®thode 

de référence ont été calculées pour chacun des niveaux et figurent dans les 

tableaux ci-après : 
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Tableau 15  

 

Niveau AC % LCL % 

L0 100 98 

L1 99 98 

L2 100 98 

L1 + L2 99,5 98 

Total 99,7 98 

 

2.4.3 Etude des résultats discordants 

 

Une seule discordance a été observée ; aucun test statistique nôest 

disponible. 

 

 

2.5 Interprétation 

 

2.5.1 Comparaison des valeurs dôexactitude relative, de sp®cificit® et de 

sensibilité 

 

Lôexactitude est lô®troitesse de lôaccord entre le r®sultat dôessai et la valeur de r®f®rence accept®e. 

 

La spécificité relative est définie comme le degré auquel la méthode est affectée (ou non) par les 

autres composants dans un ®chantillon en contenant plusieurs. Côest la capacit® de la m®thode ¨ 

mesurer avec exactitude un analyte donn®, ou sa quantit®, dans lô®chantillon sans quôil y ait 

dôinterf®rence avec les composants non cibl®s, tels un effet de la matrice ou un bruit de fond. 

 

La sensibilité relative est définie comme la capacité de la méthode alternative à détecter deux 

quantit®s diff®rentes dôanalyte qui ont ®t® mesurées avec la méthode de référence en utilisant une 

matrice donn®e sur toute lô®tendue de mesure. Côest la variation de quantit® minimale (accroissement 

de la concentration dôanalyte x) qui donne une variation significative du signal mesur® (r®ponse y).  

 

Les valeurs obtenues dans les deux parties de lô®tude de validation (®tude 

comparative des méthodes et étude interlaboratoire) sont reportées dans le 

tableau 16 : 
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Tableau 16 - Comparaison des valeurs obtenues lors de lô®tude 

interlaboratoire avec celles obtenues dans le cadre de lô®tude 

comparative des méthodes, pour la méthode alternative 

 

 Etude interlaboratoire Etude comparative des méthodes 

Exactitude relative (AC) 99,7 92,1 

Sensibilité (SE) 100,0 90,6 

Spécificité (SP) 100,0 93,4 

 

2.5.2 Degr® dôaccord (DA) 

 

Le degr® dôaccord est le pourcentage de chances de trouver le m°me r®sultat (côest-à-dire tous les 

deux positifs ou tous les deux n®gatifs) pour deux prises dôessai identiques analys®es dans le m°me 

laboratoire, dans des conditions de r®p®tabilit® (côest-à-dire un seul opérateur utilisant le même 

appareillage et les m°mes r®actifs dans lôintervalle de temps le plus court possible).  

 

Le degr® dôaccord est ainsi lô®quivalent de la r®p®tabilit® pour les m®thodes quantitatives. 

 

Les r®sultats sont donn®s en annexe 3. Les degr®s dôaccord pour la 

méthode de référence et la méthode alternative et pour chaque niveau sont 

reportés ci-après :  

 

Niveau Méthode de référence Méthode alternative 

L0 DA % = 100 DA % =  100 

L1 DA % = 98,2 DA % = 100 

L2 DA % =  100 DA % =  100 

 

2.5.3 Concordance 

 

La concordance est le pourcentage de chances de trouver le même résultat pour deux échantillons 

identiques analysés dans deux laboratoires différents.  

 

La concordance est donc lô®quivalent de la reproductibilité pour les méthodes quantitatives. 

 

Les calculs de la concordance sont donnés en annexe 4. Les pourcentages 

de concordance pour la méthode de référence et la méthode alternative, à 

chaque niveau, sont repris dans le tableau ci-après :  

 

Niveau Méthode de référence Méthode alternative 

L0 Concordance % =  100 Concordance % = 100 

L1 Concordance % = 97,9 Concordance % = 100 

L2 Concordance % = 100 Concordance % =100 
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2.5.4 Odds Ratio (COR) 

 

Il est calculé selon la formule suivante :  

)'deg100(

100'deg

accorddréxeconcordanc

econcordancxaccorddré
COR  

 

Les Odds ratio pour la méthode de référence et la méthode alternative sont 

donnés ci-après : 

 

Niveau Méthode de référence Méthode alternative 

L0 COR =  1,00 COR =  1,00 

L1 COR =  1,00 COR =  1,00 

L2 COR =  1,00 COR =  1,00 

 

2.6 Conclusion 

 

La variabilit® de la m®thode alternative (degr® dôaccord, concordance, 

odds ratio) est identique à celle de la méthode de référence. 

 

 

33  EETTUUDDEE  BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  

 

Trois articles ont été référencés :  
 

Auteurs (année) Journal  Titre Commentaires 

Reissbrodt R. (2004) Int J Food Microbiol 

Aug 15, 95(1):1-9 

New chromogenic plating 

media for detection and 

enumeration of 

pathogenic Listeria spp. - 

an overview 

Revue reprenant lõensemble des 

principes des milieux chromogènes 

pour la détection et la numération de 

Listeria spp., de lõint®r°t de ces 

derniers et leur évaluation respective 

Willis C, Baalham T, 

Greenwood M, 

Presland F (2006) 

Int J Food Microbiol 

Sept, 101(3):711-7 

Evaluation of a new 

chromogenic agar for the 

detection of Listeria in 

food 

Comparaison des performances des 

milieux OCLA (BrillianceTM Listeria), 

ALOA et Oxford. 

Les tests sont effectués avec des cultures 

pures, des échantillons inoculés 

artificiellement et des échantillons 

naturellement conta-min®s. Il nôy a pas de 

différence de recouvrement significative 

entre les deux milieux chromogènes. 

Le milieu OCLA (BrillianceTM Listeria) 

montre des performances équivalentes à 

celles du milieu ALOA. 
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Auteurs (année) Journal  Titre Commentaires 

Loncarevic S, Okland 

M, Sehic E, Norli HS, 

Johansson T (2008) 

Int J Food Microbiol 

May 31, 124(2):154-63 

Validation of NMKL method 

n° 136 - Listeria 

monocytogenes, detection 

and enumeration in foods 

and feed 

R®sultats dõune ®tude inter-

laboratoire organisée pour la 

détection et la numération de 

Listeria monocytogenes selon les 

règles techniques NMKL 

Plusieurs milieux chromogènes ont été 

utilisés : ALOA One Day (AES), 

Listeria Chromogenic Agar (Lab M), 

Chromogenic Listeria Agar Plates 

(OCLA ou encore (BrillianceTM 

Listeria)- Oxoid), Listeria 

monocytogenes blood agar medium 

LMBA (Lab M). Trois types de 

matrices ont été étudiés : saumon 

fumé sous vide, fromage à pâte molle, 

aliments pour animaux. 

Lô®tude confirme les performances de 

la nouvelle norme NMKL pour la 

détection et la numération de Listeria 

monocytogenes, lôensemble des 

milieux chromogènes testés pouvant 

être employé comme milieu 

obligatoire. 

 

44  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

 

Lôexactitude de la m®thode alternative est ®quivalente ¨ celle de la m®thode 

de référence. Les niveaux de détection de la méthode alternative sont 

comparables à ceux de la méthode de référence. La méthode est spécifique 

et sélective. 

 

La m®thode alternative permet un gain de temps dans le d®lai dôobtention 

des résultats positifs et négatifs, ainsi que dans la réalisation des analyses. 

 

La variabilité de la méthode alternative (degr® dôaccord, concordance, odds 

ratio) est identique à celle de la méthode de référence. 

 

Les trois publications scientifiques relevées confirment les résultats relatifs 

aux performances de la méthode alternative. 
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Annexe 1 - Méthode de référence NF EN ISO 11290-1/A1 (février 2005): 

méthode de recherche de Listeria monocytogenes 

 

 Prise dôessai x g ou ml de produit  

   

Dilution au 1/10 en bouillon  

dôenrichissement primaire Fraser İ  

   

 Incubation 30°C  1°C pendant 24 h  2 h 

 

   

0,1 ml de lôenrichissement 

primaire dans 10 ml de bouillon 

dôenrichissement secondaire 

(Fraser) 

  

 Isolement sur Palcam et OAA  

Incubation 37°C  1°C pendant 

48  2 h 

  

   

Isolement sur Palcam 

et OAA 

Incubation 37°C  1°C pendant 24 h  2 h  

 

   

Présence de colonies caractéristiques 

   

Oui  Non 

   

Test de confirmation  Incubation 18 - 24 h 

supplémentaires à 37°C  1°C 

   

  Présence de colonies 

caractéristiques 

   

L. monocytogenes Autre que 

L. monocytogenes 

Oui 

 

Test de confirmation 

Non 

    

Présence de 

L. monocytogenes 

x g ou ml 

 Absence de 

L. monocytogenes 

x g ou ml 

L. monocytogenes Autre que  

L. monocytogenes 

Absence de  

L. monocytogenes 

x g ou ml 

     

  Présence de  

L. monocytogenes 

x g ou ml 

 Absence de 

L. monocytogenes 

x g ou ml 

 

 

Test de confirmation :  Gram,  Catalase, Hémolyse, CAMP Test, Galerie API Listeria 
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Annexe 2 - Protocole utilis® lors de lô®tude interlaboratoire  

réalisée en 2009 

 

 

 

Toutes matrices 

sauf produits carnés 

 

 

Enrichissement primaire  

en bouillon One Broth Listeria (BO10665) (9x) 

Ć 

Xg ou xml échantillons 

Ć 

Incubation à 30°C  1°C 

24 h  2 h 

Ć 

Isolement de 10 Õl ¨ lôaide dôune oese  

sur gélose Brilliance Listeria PO5165A 

Ć 

Incubation à 37°C  1°C 

24 h  2 h 

Ć 

Colonies caractéristiques  

(colonies bleu-vert avec halo) 

 

 

 Non Oui 

 Absence de  Confirmation  

 Listeria monocytogenes Hémolyse, 

  galeries Microbact 12 L 
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